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Abstract 

Le monitorage hemodynamique par catheter de Swan-Ganz est utile surtout en cas de fonction cardiaque alteree. La mise en place de ce catheter 
peut etre accompagnee par des complications severes dans 3 a 4,4% des cas tel que la rupture de I'artere pulmonaire, I'atteinte valvulaire, les 
troubles de la conduction, le pneumothorax, I'hemothorax et rarement la formation d'un noeud intracardiaque. Nous rapportons un cas de catheter 
de Swan-Ganz complique d'un nceud forme a son extremite et nous discutons les eventuels moyens diagnostiques et therapeutiques de cette 
complication. 
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Introduction 



Le catheter de Swan-Ganz reste le moyen de reference pour la 
mesure du debit cardiaque. II permet la mesure des pressions du 
remplissage du cceur droit et gauche. Son indication doit etre 
raisonnee et releve de la competence medicale. La mise en place de 
ce catheter peut etre accompagnee par plusieurs types de 
complication telle que I'apparition d'un noeud a son extremite 
distale. Nous rapportons un cas de catheter de Swan-Ganz 
complique d'un nceud forme a son extremite et nous discutons les 
eventuels moyens diagnostiques et therapeutiques de cette 
complication. 



Patient et observation 



Un patient age de 59 ans ayant presente un infarctus de myocarde 
au niveau du territoire inferieur avec a la corona rographie une 
stenose serree du tronc commun gauche moyen et distal, une 
stenose serree de I'inter-ventriculaire anterieure (IVA), une 
circonflexe occluse apres la naissance d'une belle branche marginale 
et une stenose serree de la coronaire droite. Ce patient a ete 
programme pour pontage coronaire, par montage en Y des arteres 
mammaires internes gauche et droite, de 1'IVA et de la premiere 
marginale. L'echographie cardiaque trans-thoracique preoperatoire a 
montre une cardiomyopathie ischemique a fonction ventricule 
gauche alteree avec une fraction d'ejection estimee a 28%, une 
dilatation ventriculaire droite et une hypertension arterielle 
pulmonaire (HTAP) a 46mmHg. Le bilan biologique preoperatoire 
etait correct. La radiographic thoracique a montre une 
cardiomegalie et un epanchement pleural liquidien bilateral de faible 
abondance. L'electrocardiogramme a montre un rythme regulier 
sinusal a 90 cycles/min, une onde Q en antero-septo-apical et un 
bloc de branche gauche incomplet. 

A son arrivee au bloc operatoire, un monitorage de la frequence 
cardiaque, de la saturation arterielle en oxygene, de la pression 
arterielle invasive et de la pression veineuse centrale (PVC) ont ete 
mis en place. Une anesthesie generale a ete pratiquee avec une 
induction faite par 20mg d'Etomidate, 500' de Fentanyl et 12mg de 
Cis-atracurium. L'entretien anesthesique a ete fait par Fentanyl, Cis- 
atracrium et Sevoflurane. Un catheter de Swan-Ganz, 7 French 110 
cm 4-lumen type Baxter, a ete mis en place au niveau jugulaire 
interne droit pour affiner le monitorage hemodynamique. Sa mise 
en place a ete marquee par la difficulte de son passage du 
ventricule droit vers I'artere pulmonaire. La courbe de la pression 
arterielle pulmonaire avait un aspect normal et elle a confirmee 
I'HTAP mentionnee a l'echographie cardiaque preoperatoire. Par 
contre le gonflage du ballonnet etait difficile a realiser avec 
impossibilite de mesurer la pression au niveau des capillaires 
pulmonaires (PCP). 

En post operatoire, une radiographic du thorax a ete faite montrant 
un noeud du catheter de Swan-Ganz au niveau de I'artere 
pulmonaire (Figure 1). Une ouverture du noeud par un catheter 
percutane par voie femorale sous controle radiologique a echoue. La 
conduite a tenir etait le recours a la chirurgie avec cervicotomie 
sous bloc cervical. L'ouverture de la veine jugulaire interne droite a 
montre un noeud simple et serre a 14mm de I'extremite distale du 
catheter (Figure 2). 



Discussion 



Les complications du catheter de Swan-Ganz peuvent etre graves 
tels que la rupture de I'artere pulmonaire, I'atteinte valvulaire, les 



troubles de la conduction, le pneumothorax, I'hemothorax et 
rarement la formation d'un noeud intracardiaque [1]. L'incidence de 
cette derniere complication n'a pas ete evaluee. La revue de la 
litterature montre que le premier cas etait decrit par Johanson en 
1954 [2]. Dans I'etude de Bossert incluant 3730 catheters de Swan- 
Ganz, le nceud sur catheter de Swan-Ganz n'a ete observe que dans 
un seul cas. II peut etre favorise par plusieurs facteurs: la dilatation 
du ventricule droit, I'insertion de la sonde a un niveau superieur a 
50 cm, le passage du ventricule droit vers I'artere pulmonaire avec 
un ballonnet qui n'est pas bien gonfle [3,4]. L'impossibilite de 
mesurer la pression capillaire pulmonaire doit faire suspecter un 
nceud sur le catheter. La radiographic standard est suffisante pour 
confirmer ce diagnostic. Dans la litterature, la conduite a tenir n'est 
pas univoque. La meilleure technique et la moins invasive, utilisee si 
le noeud n'est pas trop serre, consiste a introduire un guide 
metallique a travers la lumiere du catheter sous controle 
radiologique permettant de liberer le noeud. Cette technique peut 
echouer quand le noeud n'est pas assez lache et/ou quand il est 
situe a une distance lointaine de la pointe du catheter [1]. Une 
autre technique possible est la reduction du diametre du noeud, par 
la traction de ce dernier contre une gaine veineuse 8F introduite a 
travers I'extremite proximale du catheter, permettant de retirer le 
catheter par la veine jugulaire interne [1]. La traction puis 
I'enlevement du catheter a travers le site de ponction jugulaire 
interne n'est pas une procedure sure puisqu'elle pourrait provoquer 
des lacerations veineuses. L'abord chirurgical de la veine est plus 
garanti. C 'etait la procedure de choix dans notre cas. La technique 
la plus decrite est I'extraction du noeud par un catheter percutane 
par voie femorale sous controle radiologique [5,6]. La chirurgie a 
cceur ouvert est reservee en cas d'echec de la radiologic 
interventionnelle. 



Conclusion 



La formation d'un noeud au niveau d'un catheter de Swan-Ganz est 
une complication extremement rare. Elle doit etre evoquee devant la 
difficulte de mesure de la pression des capillaires pulmonaires. 
L'impossibilite de retrait de catheter impose l'ouverture du noeud par 
radiologic interventionnelle ou son retrait par voie chirurgicale. 
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Figures 



Figure 1: Nceud du catheter de Swan-Ganz dans I'artere 
pulmonaire droite 

Figure 2: Un noeud simple a 14 mm de I'extremite distale du 
catheter de Swan-Ganz 
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